1.10. Вимоги до оптоволоконних систем підведення випромінювання.
Піддаватися стерилізації для багаторазових, бути стерильним для одноразових
Здатність витримувати високі інтенсивності випрмінювання без деструкції 
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Достатня гнучкість
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Потрібно щоб виконувалося повне внутрішнє відбиття для рідин в тілі
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Прозорість у області терапевтичного вікна, точніше для використаних довжин хвиль в установці
Малі втрати під час передавання(розсіяння поглинання)
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Бути стабільним для умов використання (в середині тіла наприклад), Безпечність використання (Не токсичність)

Міцність 
Надійність та Ціна
_1480152136.unknown

_1480152880.unknown

_1449477035.unknown

