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Мета роботи: визначення максимальної енергії бета-частинок в спектрі.
Хід роботи
Проведемо по 8 вимірів  протягом 30с  для різної кількості слоїв алюмінієвої фольги і для фону. Отримані дані заносимо до таблиці, де вже одразу розрахована масова товщина фольги.

	Число шарів
	m, мг
	m/S, мг/ см2
	S, см2
	Число зареєстрованих частинок
	<N>
	ln <N>

	1
	100
	4,716981132
	21,2
	65
	62
	65
	71
	80
	59
	67,00
	4,204693

	2
	200
	8,818342152
	22,68
	56
	55
	57
	48
	54
	50
	53,33
	3,976562

	3
	300
	13,67677228
	21,935
	48
	53
	59
	57
	59
	61
	56,17
	4,028323

	4
	400
	18,31501832
	21,84
	56
	57
	41
	47
	50
	58
	51,50
	3,941582

	5
	500
	23,22880372
	21,525
	47
	48
	57
	57
	66
	44
	53,17
	3,973432

	6
	600
	27,27892703
	21,995
	56
	53
	53
	61
	59
	62
	57,33
	4,048882

	7
	700
	32,21352968
	21,73
	42
	54
	44
	49
	51
	48
	48,00
	3,871201

	8
	800
	35,1031154
	22,79
	36
	51
	37
	49
	44
	39
	42,67
	3,753418



Лінеаризуємо отриману залежність за допомогою МНК, із отриманого кутового коефіцієнту визначимо товщину шару половинного поглинання.
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де А — кутовий коефіцієнт. За результатами МНК отримуємо:
	Кутовий коефіцієнт(МНК),см2/мг*10-3
	-9,38

	Абсолютна похибка, см2/мг*10-3
	1,509

	Відносна похибка, %
	16,1

	Δ, мг/см2 
	73.9

	Eβmax.(з табл.), МеВ
	1,25



Де величина половинного поглинання визначена за формулою: 
∆ =-ln2/A
Максимальну енергію β-частинок Eβmax. було визначено за допомогою таблиці:
	∆, 
	Eβmax,
	∆, 
	Eβmax,
	∆, 
	Eβmax,

	мг/см²
	MeB
	мг/см²
	MeB
	мг/см²
	MeB

	0,1
	0,01
	6,3
	0,28
	159
	2,3

	0,3
	0,02
	7
	0,3
	168
	2,4

	0,5
	0,03
	9
	0,35
	173
	2,5

	0,7
	0,04
	11,7
	0,4
	180
	2,6

	0,8
	0,05
	14,6
	0,45
	190
	2,7

	1
	0,06
	17,5
	0,5
	195
	2,8

	1,3
	0,07
	24
	0,6
	200
	2,9

	1,5
	0,08
	30
	0,7
	210
	3

	1,6
	0,09
	37
	0,8
	218
	3,1

	1,8
	0,1
	45
	0,9
	223
	3,2

	2
	0,11
	53
	1
	230
	3,3

	2,2
	0,12
	62
	1,1
	238
	3,4

	2,3
	0,13
	70
	1,2
	244
	3,5

	2,5
	0,14
	78
	1,3
	250
	3,6

	2,6
	0,15
	87
	1,4
	260
	3,7

	2,8
	0,16
	97
	1,5
	265
	3,8

	3
	0,17
	107
	1,6
	270
	3,9

	3,3
	0,18
	117
	1,7
	280
	4

	3,6
	0,19
	121
	1,8
	290
	4,2

	3,9
	0,2
	130
	1,9
	305
	4,4

	4,5
	0,22
	140
	2
	320
	4,6

	5
	0,24
	147
	2,1
	335
	4,8



Висновок: Було визначено значення максимальної енергії бета-частинок у спектрі:
Eβmax.= (1,25+0,20) МеВ при ε=16.1 %
	ЇЇ значення виявилося досить близьким до теоретичного. На величину похибки в даній роботі вплинули неточність визначення площі шарів фольги, різні значення товщини фольги різних шарів (вважалося, що товщина кожного шару однакова), нехтування масовою товщиною шару повітря між джерелом та лічильником та масовою товщиною вікна лічильника.
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